Die medizinische Kohlen Infrarot Matte
Wirmetechnologie mit Weltneuheit

Kohlen

In Ostasien 1st seit vielen Jahren bekannt, dass der menschliche Korper nur funktionieren kann,
wenn er eimne Korpertemperatur von 36.5 Grad Celsius behalt. Sinkt die Korpertemperatur um 1
Grad, wird die Immunitidt um 30% geschwicht.

1. Struktur der Infrarotmatte

Die Infrarotmatte funktioniert mit einer einzigartigen Technologie, die dem Korper 60 Grad an
Wirme hinzufiigt, ohne an der Kontaktfliche zwischen Korper und Matte unangenehm heil3 zu
werden. Kohlen-Infrarotstrahler in der Struktur 1st unsere einzigartige Technologie. Kohlen
Infrarotstrahler erzeugt 60 Grad Warme und unser Koérper nimmt 60 Grad Warme auf, aber unser
Korper spiirt diese Warme angenehmen, als wir ca. 36.5 Grad Wirme nehmen.
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2.  Wie wirkt Wirme auf den menschlichen Korper?

Durch Infrarotstrahlen gelangt die hohe Temperatur in den menschlichen Koérper und wirkt positiv
auf alle menschlichen Organe und auf den Korper.

Organe, die nur be1 einer Temperatur von 36,5 Grad Celsius zur Ginze funktionieren, bestehen zu
40 Prozent aus Muskeln und 60 Prozent aus Zellen. Mit zunehmendem Alter ldsst die Zellteilung
nach und 1thre Temperatur sinkt.
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Wenn Sie mm Krankenhaus eine Infusion erhalten oder zu emer Blutabnahme gehen, haben
medizinische Fachkrifte Schwierigkeiten Venen schnell zu finden. Das bedeutet, dass die
Blutzirkulation 1in Threm Korper nicht gut funktioniert. Solche Personen haben meistens einen
kalten Korper. Das bedeutet, dass die Blutzirkulation schwach 1st. Wenn der Korper aber durch die
Infrarotmatte Wirme bekommt, wird die Blutzirkulation geférdert. So kénnen Venen leichter
gefunden werden.

Nur wenn korperliche Organe eine bestimmte Temperatur haben, kOonnen sie reibungslos
funktionieren. Daher 1st es wichtig, ein Mal tdglich die Infrarotmatte auf 60 Grad einzustellen und
sich 20-30 Minuten lang zuerst auf die Bauchseite, danach 20-30 Minuten lang auf die Riickenseite
zu legen. Dadurch bekommt unser Korper Hitze, damit unsere Organe warm bleiben kdonnen.



3. Was lost die Infrarotmatte im Korper aus?

Wirme, die nur durch Oberfldchentemperatur weitergegeben wird, kann nicht in die tiefen Organe
des Korpers gelangen. Durch die Tiefenwédrme, die von der Infrarotmatte erzeugt wird, gelangen die
Temperaturen in den Korper hinein und HSP (Hitze Schock Proteine) werden ausgelost.

Hitzeschockproteine schiitzen zelluldre Proteine, um sie vor Denaturierung zu schiitzen oder
beschleunigen den Abbau nicht mehr funktionsfahiger Proteine.

Auflosung von Cholesterin

Tierfett schmilzt be1 43 Grad Celsius. Da unser Korper eine Temperatur von 36,5 Grad Celsius hat,
kann das Cholesterin 1n Blutgefdl3en nicht aufgelost werden. Durch eine Warmeemnwirkung von 60
Grad Celsius wird das Cholesterin um Blutgefdld aufgelost und erweitert so die Blutgefile,
beschleunigt den Blutfluss und 16st Verstopfungen.

4. FAQs
- In welchen Fallen konnte man die schnelle Wirkung von der Infrarotmatte erleben?

Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, kalte Korpertemperatur

Schlafstorungen wegen des korperlichen und seelischen Spannungszustandes
Verdauungsbeschwerden, Miidigkeit durch Extremsport oder schwerer Arbeit

chronisches Husten, Schwiche nach Operation, Nasenverstopfung aufgrund von Pollenallergie,
Muskellahmung, usw.

-Bel welchen Frauenkrankheiten kann der Einsatz der Infrarotmatte wirksam sein?

Durch die Infrarotmatte werden Hitzeschockproteine ausgeldst, welche den Heilungsprozess des
Korpers antreiben kénnen.

Entzundungsbedingte Krankheiten:

Gebarmuttererkrankungen, Menstruationsschmerzen, Vaginitis, Zystitis, Uterusmyom
Immunitat: Schilddriise

Muskelproduktion: Harninkontinenz

Implantation: Die Infrarotmatte wiarmt die Gebarmutter und hilft be1 der Implantation.
Schwangerschaftshilfe: Blutzirkulation wird gefordert

Durchblutung: aktive Verbesserung der Durchblutung

Postmenopausale Menstruation

- Duirfen Patienten, die Metall- oder Pulssteuergerite im Korper haben, die Infrarotmatte
verwenden?

Ja, diirfen sie. Das liegt daran, dass die Infrarotmatte keine direkte, sondern eine indirekte Hitze
erzeugt. Selbst wenn eine Einstellung von 60 Grad verwendet, steigt Ihr Korper nicht iiber 39 Grad.
Die Linge der BlutgefdaB3e in unserem Korper (ca. 100.000 Kilometer) und die Blutgefdl3e selbst
regulieren die Temperatur des Korpers (Blutgefdass-Kontrollsystem).



- Kann eine Frau mit einer Kupferspirale die Infrarotmatte verwenden?
Es gibt keine Probleme dabei.

- Diurfen die Patienten nach einer Stent-OP die Infrarotmatte verwenden?
Es gibt keine Probleme dabei.

- Konnen Schwangere die Infrarotmatte verwenden?

Schwangere Frauen lehnen oft die Anwendung ab. Es wird sehr empfohlen, die Infrarotmatte
wahrend der postpartalen Pflege zu verwenden. Wenn kalte Luft nach der Geburt in die Gelenke der
Mutter eindringt, kann es spéter zu Gelenkschmerzen oder Arthritis fiihren.

- Wie lange gilt die Garantie fiir das Produkt?

Der Hersteller stellt eine eimne Garantie von 2 Jahren aus. Da unser Produkt 1im Inneren aus Faden
besteht, sollte es kein Problem geben. Es kann jedoch ein Problem mit dem Temperaturregulator
vorliegen. In so emem Fall melden Sie sich be1 unserem Vertriebspartner.

S. Gebrauchsanweisung

Wir empfehlen, dass Sie ein Monat lang tidglich emne Stunde die Therapie durchfiihren. In den
Krankenfillen konnen sie noch lange Zeit die Therapie durchfiihren.

- Auspacken und die Infrarotmatte auf eine Flache legen

= Auf dem Temperaturregulator 60 Grad Celsius einstellen

= Diinn bekleiden, dass der Korper die Warme schnell aufnehmen kann

= Mit einer dicken Decke den Koérper zudecken

- Auf die Bauchseite legen (20-30 Minuten)

- Auf die Riickenseite legen (20-30 Minuten)

- Nach der Therapie fir 10 Miuten 60 Grad Celsius eingeschaltet lassen, sodass die
Infrarotmatte austrocknen kann.

- Wenn Sie geschwitzt haben, konnen Sie sich waschen.
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Schwarz Knopf (links): Haupt Ein- und Aus Schalter
kleine weiller Knopf (1n der Mitte): Schlafschalter (37 Grad programmiert)
Temperatur Controller (rechts untern): Temperatur Regulir



6. Ruckgaberecht

Nach dem 0&sterreichischen Handelsgesetz diirfen Sie innerhalb von zweir Wochen nach dem
Kaufdatum die Infrarot Warmematte 1m original verpackten Zustand zuriickgeben.

7. Weitere Infos uber die Infrarot Matte

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, konnen Sie sich be1 unserem Vertriebspartner durch E-
Mail oder Telefon melden.

Kohlen Infrarot Warme Matte Vertriebspartner in Europe
Herr David Yang

Tel: +43 676 444 9404

Email:office@yang.co.at

Webseite: www.kohlen.co.kr




